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Descrizione

Il reattore al plasma è dotato di alimentatore in RF a 13,56 MHz da 150 Watt.
La prova è stata fatta utilizzando aria, ad una pressione di 3.5 x 10-1 mbar e con una potenza di 
80 Watt. Bisognava rimuovere 250-270 nm di resist di tipo SAL.

Misure effettuate con AFM e SEM prima della rimozione del resist







Risultato delle prove

Dopo avere trattato il campione con  un plasma in aria ad una pressione di 
3.5 x 10-1 mbar per 5 minuti con una potenza di 80 watt, si può vedere dalle per 5 minuti con una potenza di 80 watt, si può vedere dalle per
foto fatte al SEM qui sotto allegata, che che tutto il resist è stato rimosso.


